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Актуальность. Качество лучевой терапии 
может быть гарантировано только при вы-
сокой точности определения поглощенной 
дозы, а  следовательно, высокой точности ап-
проксимации радиальной дозовой функции. 
Полиномы 3–5-й  степени обеспечивают тре-
буемую точность, однако неопределенность 
их коэффициентов может приводить к  суще-
ственным погрешностям. Цель  – исследова-
ние погрешности вычисления радиальной 
дозовой функции кобальтового источника 
с  учетом неопределенности коэффициентов 
в зависимости от степени аппроксимационного 
полинома. Материал и  методы. Вычисления 
выполнены с  помощью программного ком-
плекса GEANT4.9.6. Геометрия и  материалы 
источника соответствуют модели BEBIGCo0.A86. 
Спектральный состав источника соответствует 
данным NuDat 2.6. Статистическая обработка 
проведена нелинейным методом наименьших 
квадратов. Результаты. Вычислены значения 
радиальной дозовой функции кобальтового 
источника для брахитерапии в  заданной гео-
метрии. Проведено сравнение точностей по-
линомиальных аппроксимаций степеней  3–5, 
а  также возможных неопределенностей ре-
зультатов вычислений радиальной дозовой 
функции. Заключение. Для достижения нео-
пределенности аппроксимирующей радиаль-
ной дозовой функции в 25% и менее на радиусе 
10 см оптимальным выбором при аппроксима-
ции радиальной дозовой функции представля-
ются полиномы 3-й степени.
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Согласно протоколу рабочей группы №  43 Американской ассоциации ме-дицинских физиков (AAPM  TG 43) [1], перед введением в  клиническую прак-
тику новых источников для брахитерапии необ-
ходимо определить их дозиметрические харак-
теристики. Набор этих характеристик приведен 
в  том же протоколе и  его более поздней версии 
TG 43U1 [2]. Там же указывается, что эти данные 
должны быть получены в эксперименте, а также 
определены с помощью компьютерного модели-
рования методом Монте-Карло и опубликованы 
в  рецензируемом журнале. Набор этих данных 
необходим для составления плана лечения с по-
мощью компьютерных систем дозиметрического 
планирования. В частности, одним из вводимых 
в  систему параметров является радиальная до-
зовая функция g(r). Подробности определения 
данного параметра можно найти в  протоколе 
AAPM TG 43 [1].
В соответствии с  TG43, радиальная дозо-
вая функция аппроксимируется полиномами 
5-го  порядка. При этом точность определения 
коэффициентов данной функции должна быть 
такова, чтобы погрешность аппроксимации была 
не хуже 2%. В большинстве работ [3–6], даже если 
приводятся коэффициенты аппроксимации, не 
указывается точность аппроксимации, а  также 
точность определения коэффициентов аппрокси-
мации и  возможная неопределенность функции 
аппроксимации. Встречаются работы, в которых 
предлагается аппроксимировать радиальную до-
зовую функцию полиномами меньшего порядка 
[7–8]. Повышение степени полинома, как прави-
ло, увеличивает точность аппроксимации, одна-
ко при этом возрастают возможные погрешности 
самой аппроксимации, связанные с неопределен-
ностью коэффициентов. Кроме того, существен-
но (в разы) возрастают ошибки аппроксимации 
вне области, для которой вычислялись кривые. 
В идеальном случае система планирования долж-
на содержать набор аппроксимирующих функ-
ций, а выбор конкретной функции при составле-
нии плана должен осуществляться медицинским 
физиком в  соответствии с  поставленной врачом 
задачей. Например, для менее удаленных от 
источника опухолей более критична точность ап-
проксимационной функции, а для более удален-
ных – уменьшение неопределенности в вычисле-
нии кривой.
Вообще в малом количестве опубликованных 
работ приводятся сведения о функциях аппрок-
симации, обычно ограничиваются табличны-
ми значениями радиальной дозовой функции. 
Естественно, эти функции можно построить са-
мим, однако это затрудняет анализ данных ли-
тературы, особенно если не полностью указаны 
условия компьютерного моделирования, напри-
мер, размер области, в которой определялась по-
глощенная доза. Нет также единого стандарта по 
сетке, на которой определяется радиальная до-
зовая функция. В отчете рабочей группы AAPM 
по дозиметрии высокоэнергетичных источников 
для брахитерапии [9] рекомендовано определять 
поглощенную дозу на расстояниях 2,5, 5, 7,5, 10, 
15 мм и с шагом 10 мм от 20 до 100 мм. При этом 
отмечается, что за счет быстрого спада дозы, при-
мерно пропорционального обратному квадрату 
расстояния, на больших расстояниях мощность 
дозы клинически не значима, а в тех случаях, ког-
да требуется ее определить, пользователя отсыла-
ют к оригиналу публикации.
Цели настоящей работы – моделирование рас-
пределения поглощенной дозы вокруг модельно-
го источника для брахитерапии на основе 60Co на 
сетках с различным шагом; вычисление радиаль-
ной дозовой функции и параметров ее аппрокси-
мации полиномами 3–5-й  степени; определение 
оптимальных условий для вычисления и аппрок-
симации.
Материал и методы
Для вычисления распределения поглощенной 
дозы вокруг источника использовался програм-
мный пакет GEANT4.9.6. Геометрия и  материа-
лы источника соответствуют модели BEBIGCo0.
A86, подробные сведения можно найти в  рабо-
те [8]. Источник размещался в  центре водного 
фантома в  виде куба со стороной 80  см, разме-
ры которого достаточны для обеспечения пол-
ного рассеяния фотонов. Спектральный состав 
источника соответствует данным NuDat 2.6 [10]. 
Поглощенная энергия рассчитывалась на сетке 
цилиндрических элементарных объемов – воксе-
лей1  – в плоскости, перпендикулярной оси источ-
ника и  проходящей через его центр. Толщина 
плоскости  – 1  мм, ширина цилиндрического 
слоя  – 0,1  мм. Всего симулировано 2 × 109  пер-
вичных фотонов, в 10 независимых эксперимен-
тах, для оценки статистической погрешности. 
Поглощенная в вокселе доза рассчитывалась как 
отношение поглощенной энергии к массе вокселя.
Значения радиальной дозовой функции рас-
считывались согласно [2] с  учетом, что в  цен-
тральной плоскости (рис. 1) 
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где D(r)  – значение поглощенной дозы на расстоя-
нии r от источника, D(r0) – значение поглощенной 
дозы на расстоянии r0 = 1 см от источника, GL(r) – 
геометрическая функция
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где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
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детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
Ошибки аппроксимации оценивались согласно стандартному выражению 
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где  L – длина активной части источника.
Значения рад альной дозов й фун и ап-
проксимировались полиномами 3-, 4- и  5-й  сте-
пени методом наименьших квадратов. Для оцен-
ки качества аппроксимации использовались 
следующие критерии: скорректированный коэф-
фициент множественной детерминации 
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где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественной 
детерминаци 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовал ь два подхода. В первом значение радиальной д зовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседн х вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для дета ьного исследования роли геометрии пр водились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
Ошибки аппроксимации оценивались согласно стандартному выражению 
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где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественн й 
детерминации 2adjR ; аксимальн е отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились ч тыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом стати тическ й пог ешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
Ошибки аппроксимации оценивались согласно стандартному выражению 
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где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозов й фу кции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом на меньш х квадратов. Для оц нк  качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественной 
детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисле ия N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подх да. В п рвом з ачение радиальной доз вой функции 
вычислялось во всех точках с разл чной т лщи  област  от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования п глощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось т чке посередине объединенных вокселей. Согл с о второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от сточника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геом трии проводились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисл ния 
поглощенной дозы в каждом вокс ле; 3) без учета ста истической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
Ошибки аппроксимации оценивались согласно стандартному выражению 
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где L  – длина активной части источни а. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались п ли омами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественн й
детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисле ия N = 150 , а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом зн чение радиальн й доз вой функции 
вычислялось во всех точках с различной т лщи  област  от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирова ия поглощенной энергии во всех сосед их вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посереди  объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от цен ра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли ге м трии пр во ились че ыр  типа аппроксимаци : 
1) без учета погрешн ст й; 2) с учетом статистической погрешности вычисл ния 
поглощенной дозы в кажд м вокселе; 3) без учета статистической погрешно ти, но с
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается пре ляемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих
видов. 
Ошибки аппроксимации оценивались согласно стандартному выражению 
( ) ( )
2
fit
fit k
k k
g r
g r a
a
∂ 
∆ = ∆ ∂ ∑ ,    (7)  
 о всем точкам 
 
( ) ( )2 2L arctg r LG r rL= ,     (2)  
где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественной 
детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
Ошибки аппроксимации оценивались согласно стандартному выражению 
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где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественной 
детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппроксимации ( )fitg r  по всем точкам  
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальн й дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различ ой толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объед ненных вокселей. Согласно второму 
по ходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились четыре типа аппроксимации: 
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поглощенн й дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
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соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
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подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились чет ре типа аппрокси ации: 
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поглощенной энергии во всех соседних вокселях. 
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ставляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм.
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учета погрешностей; 2) с  учетом статистической 
погрешности вычисления поглощенной дозы 
в  каждом вокселе; 3) без учета статистической 
погрешности, но с учетом неопределенности по-
ложения точки, которой приписывается опре-
деляемая поглощенная доза; неопределенность 
составляет 
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где L  – длина активной части источника. 
Значения радиальной дозовой функции аппроксимировались полиномами 3, 4 и 5-й 
степени методом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественной 
детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
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Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В первом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках с различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0 1 мм 
путем суммирования поглощенной энергии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значение приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается опред ляемая 
поглощенная доза, неопределенность оставля 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
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Ошибки аппроксимации оценивались соглас-
но стандартному выражению
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степени м тодом наименьших квадратов. Для оценки качества аппроксимации 
использовались следующие критерии: скорректированный коэффициент множественной 
детерминации 2adjR ; максимальное отклонение max iR  результатов компьютерного 
эксперимента ( )expg r  от результатов аппрокс мации ( )fitg r  по всем точкам  
( ) ( )
( )
exp
exp
fit i i
i
i
g r g r
R
g r
−
= ;      (3)  
среднее значения тклонения   
1
i N
i
i
R R N
=
=
= ∑ ;     (4)  
среднеквадратичное отклонение 
2
1
i N
i
i
R
R
N
=
=
=
∑
;     (5)  
а также  
( ) ( )( )2exp
2 1
i N
fit i i
i
g r g r
N p
χ
=
=
−
=
−
∑
.    (6)  
Количество вокселей, в которых производились вычисления N = 1500, а радиальная 
дозовая функция определялась в диапазоне от 2 до 100 мм от источника. 
Использовалось два подхода. В пер ом значение радиальной дозовой функции 
вычислялось во всех точках  различной толщиной области от 0,1 до 1 мм с шагом 0,1 мм 
путем уммирования погл щенной э е гии во всех соседних вокселях. Соответствующее 
значен е приписывалось точке посередине объединенных вокселей. Согласно второму 
подходу, поглощенная энергия определялась на фиксированных расстояниях от центра 
источника: 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм от источника. Ширина 
цилиндрического вокселя составляла 0,1, 0,2, 0,4 и 0,6 мм. 
Для детального исследования роли геометрии проводились четыре типа аппроксимации: 
1) без учета погрешностей; 2) с учетом статистической погрешности вычисления 
поглощенной дозы в каждом вокселе; 3) без учета статистической погрешности, но с 
учетом неопределенности положения точки, которой приписывается определяемая 
поглощенная доза, неопределенность составляет 2k r∆ , где r∆  = 0,1 мм, а k – число 
соседних вокселей, по которым проводится усреднение; 4) с учетом погрешностей обоих 
видов. 
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где где ka  – коэффициенты аппроксимации полиномом требуемой степени, а ka∆  – 
погрешности определения данных коэффициентов методом наименьших квадратов. Для 
удобства сравнения строятся кривые fit fitg g∆ . 
 
Результаты 
На рис. 2 представлена зависимость радиальной дозовой функции от расстояния до центра 
источника при определении поглощенной дозы в слоях толщиной 0,1 мм (k = 1) и 1 мм (k 
= 10). Увеличение размера области интереса приводит к существенному сглаживанию 
кривой, однако при этом – и к заметному искажению формы кривой на малых 
расстояниях. 
Из сводных данных (табл. 1–4), рассчитанных по формулам (3–6) указанными выше 
способами и характеризующих качество аппроксимации полиномами, следует, что 
увеличение области, в которой определяется поглощенная доза, свыше 0,5 мм приводит к 
слабым изменениям качества аппроксимации полиномами 3–5-й степени. Учет обоих 
типов погрешностей приводит к заключению о том, что погрешность определения 
поглощенной дозы играет большую роль, чем погрешность области определения. 
Увеличение степени полинома улучшает качество аппроксимации. 
Вместе с тем кроме качества аппроксимации данной кривой набора экспериментальных 
точек важную роль играет и погрешность определения коэффициентов аппроксимации 
выбранными полиномами. На рис. 3. изображены типичные кривые погрешностей 
аппроксимации, ра считанные по формуле (7), а в табл. 5 приведены максимальные 
погрешн сти. Ясн  видно, что с точки зрения минимизации возможной погрешности 
аппроксимации н иб лее оптимально использование полиномов 3-й степени. Кроме того, 
поскольку минимальная возможная ошибка аппроксимации с учетом всех видов 
погрешностей составляет порядка 10%, тогда как ошибка качества аппроксимации при тех 
же условиях порядка 3%, оптимальным представляется разбиение на минимально 
возможные воксели. И это несмотря на то обстоятельство, что увеличивается 
статистическая погрешность определения поглощенной дозы в вокселях. 
Параметры, характеризующие качество аппроксимации радиальной дозовой функции, 
о ределе ной на фиксированных радиусах при различных размерах вокселя, 
представлены в табл. 6 и 7. Анализ данных показал: без учета погрешностей оптимальным 
среди рассмотренных является размер вокселя 0,2 мм при аппроксимации полиномами 3 и 
4-й степени и 0,4 мм для полиномов 5-й степени. Учет погрешностей приводит к 
аналогичным выводам. Что касается оценки погрешностей аппроксимации, во всех 
случаях наименьшая погрешность аппроксимации свойственна полиномам 3-й степени 
при максимальном отклонении данных аппроксимации от расчетных около 2% и средних 
отклонениях порядка 1% и достигается при минимальном размере вокселя. Сама 
погрешность аппроксимации составляет около 25% на радиусе 10 см без учета 
аппроксимации и 140% с учетом погрешностей аппроксимации. Таким образом, 
погрешность аппроксимации, оцениваемая по формуле (7), оказывает решающее влияние 
на выбор степени полинома аппроксимации. Минимальной погрешностью аппроксимации 
с приемлемым качеством обладают полиномы 3-й степени. При этом качество 
аппроксимации по полному набору данных оптимальнее, чем по фиксированному набору 
радиусов. Несмотря на несколько большее максимальное отклонение кривой 
аппроксимации (3% против 2%), средняя ошибка меньше (0,48% против 0,86%). Авторы 
считают целесообразным при определении качества аппроксимации полностью указывать 
следующий набор данных: размер вокселя, статистическую погрешность определения 
поглощенной дозы во всех вокселях, условия определения коэффициентов аппроксимации 
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номом требуемой степени, а где ka  – коэффициенты аппроксимации полиномом требуемой ст пени, а ka∆  – 
погрешности определения данных коэффициентов методом наименьших квадратов. Для 
удобства сравнения строятся кривые fit fitg g∆ . 
 
Результаты 
На рис. 2 представлена зависимость радиальной дозовой функции от расстояния до центра 
источника при определении поглощенной дозы в слоях толщиной 0,1 мм (k = 1) и 1 мм (k 
= 10). Увеличение размера области интереса приводит к существенному сглаживанию 
кривой, однако при этом – и к заметному искажению формы кривой на малых 
расстояниях. 
Из сводных данных (табл. 1–4), рассчитанных по формулам (3–6) указанными выше 
способами и характеризующих качество аппроксимации полиномами, следует, что 
увеличение области, в которой определяется поглощенная доза, свыше 0,5 мм приводит к 
слабым зменениям качества аппроксим ции полиномами 3–5-й степени. Учет обоих 
типов погрешностей приводит к з ключению о том, что погрешность определения 
поглощенной дозы играет большую роль, чем погрешность области определения. 
Увеличение степени полинома улу ша т качество аппроксимации. 
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выбр нными полиномами. Н  рис. 3. изображены типичные кривые погрешностей 
аппроксимации, рассчитанные по фор уле (7),  в табл. 5 приведены максимальные 
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поглощенной дозы во всех вокселях, условия определения коэффициентов аппроксимации 
   погрешности 
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Таблица 1. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции без учета погрешностей
Параметр Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
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2
adjR  
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0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,995
0,995
,995
0,995
0,996
0,997
0,995
0,996
0,997
0,996
0,997
0,998
0,996
0,997
0,9
0,996
0,997
,998
0,996
0,997
0,998
0,996
0,997
0,998
0,996
0,997
0,998
0,996
0,997
0,998
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
12,696
11,828
12,496
6,725
6,904
6,721
8,869
8,646
8,737
8, 75
8,363
8,573
9,268
8,356
9,207
8,485
7,802
8,405
7,662
7,806
7,437
4,276
5,089
5,976
7,800
7,097
7,760
7,935
7,494
7,896
Т блица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
3,680
3,609
3,606
1,527
1,541
1,533
4,629
4,599
4,569
4,636
4,607
4,638
4,64
4,576
4,604
,620
4,634
4,582
4,619
4,641
4,609
0,856
0,900
0,878
4,612
4,615
4,567
4,647
4,612
4,633
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 ,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0, 87 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
4,052
3,980
3,978
1,166
1,185
1,196
4,793
4,766
4,737
4,774
4,748
4,778
4,76
4,705
4,732
4,734
4,751
4,700
4,715
4,739
4,705
1,298
1,387
1,368
4,704
4,710
4,662
4,726
4,694
4,713
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
 k=1
 k=5
 k=2
g(
r)
r, mm
 
Рис. 2. Радиальная дозовая функция, рассчитанная при разных объемах вокселей 
 
Таблица 1. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции без учета 
погрешностей 
Параметр Размер вокселя, мм 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 0 
2
adjR  
95 95 95 96 96 96 96 96 96 96
95 96 96 97 97 97 97 97 97 7
0 99 0 997 0 997 0 998 0 98 0 8 0 998 0 98 0 998 0 998
max iR , % 
12,696 725 8 869 8 575 9 268 485 7 662 4 276 7 800 7 935
11,828 904 8 646 8 363 8 356 7 802 7 806 089 7 097 7 49
2,496 6 7 1 8 737 8 573 9 207 8 40 7 437 5 9 6 7 60 7 896
R , % 
3 680 527 4 62 4 636 4 641 4 620 4 619 856 4 6 2 4 47
3 609 541 4 5 9 4 607 4 57 4 634 4 641 900 4 15 4 12
3 606 533 4 569 4 638 4 604 4 5 4 609 0 87 4 5 7 4 63
R , % 
4 0 2 16 4 793 4 774 4 766 4 734 4 715 2 8 4 704 4 726
3 980 185 4 766 4 748 4 705 4 751 4 73 387 4 71 4 694
3 978 196 4 737 4 77 4 732 4 700 4 7 5 1 368 4 662 4 713
2 3, 10χ −×  
1 311 0 179 2 024 2 013 2 10 1 86 1 974 106 1 97 1 993
1 269 0 180 2 005 996 967 2 004 1 99 114 1 991 1 980
1,267 0,177 1,986 2,021 1,992 1,972 1,982 0,110 1,951 2,007 
Здесь и в табл. 2–7 в каждой ячейке первое значение соответствует поли ому треть й 
сте ени, втор е – четвертой и третье – пятой 
 
,311
,269
,267
0,179
0,180
0,177
2, 24
2, 05
1,986
2,013
1, 96
2,021
2,010
1,967
1,9 2
1,986
2,004
1,972
1,974
1,999
1,982
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1,977
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1,951
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2,007
Здесь и в т бл. 2–7 в каждой ячейке первое значение соответствует полиному 3-й степени, второе – 4-й и третье – 5-й
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом неопределенности положения точки
Параметр Размер вокселя, мм
,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,  1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,9 8 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,9 4 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,98  0,988 0,990 
max iR , % 
9, 45 6, 54 5,721 4,216 4,953 3,993 3, 64 4,954 3,476 3,4  
9,022 6,193 5,713 3,864 4,4 3 4,090 3, 7  5,12  3,079 3,067 
9, 50 6,516 5,482 4,19  4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3, 64 
R , % 
1,405 1,120 1,004 ,9  ,872 ,795 ,753 ,777 ,718 0, 2 
1,402 1,1 8 ,999 ,912 ,866 ,794 ,745 ,774 ,717 0, 74 
1,396 1,114 ,992 ,899 ,856 ,778 ,724 ,758 ,696 0, 50 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,958
0,958
,958
0,973
0,973
0,974
0,978
0,978
0,978
0,982
0,982
0,982
0,9 3
0,984
0,984
0,985
0,985
,985
0,987
0,988
0,988
0,985
0,985
0,985
0,987
0,988
0,988
0,989
0,989
0,990
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,9 3 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,98  0,988 0,989 
,958 ,974 ,97  ,982 ,984 ,985 ,98  ,985 ,98  0,990 
max iR , % 
9, 4  6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3, 64 4,954 3,476 3,4 4 
9,0 2 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6, 16 5,482 4,192 4,962 4,461 3, 1 5,432 3,826 3, 64 
R , % 
1,405 1,120 1,00  ,918 ,872 ,795 ,753 ,777 ,718 0, 72 
1,402 1,118 ,999 ,9 2 ,866 ,794 ,745 ,774 ,717 0, 74 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
9,445
9,022
9,450
6,454
6,193
6,516
5,721
5,713
5, 82
4,216
3,864
4, 92
4,953
4,4 3
4,96
3,993
4,090
,461
3,364
3,375
3,491
4,954
5,127
5,432
3,476
3,079
3,826
3,444
3,067
3,664
Т блица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки
Параметр Размер вокселя, мм 
0 1 0  0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 
2
adjR  
0 958 0 973 0 978 0 982 0 983 0 985 0 987 0 985 0 987 0 989
0 958 0 9 3 0 978 0 982 0 984 0 985 0 988 0 98 0 988 0 989
958 974 97 982 984 985 98 985 98 0 990
max iR , % 
9 4 6 454 5 721 4 216 4 953 3 993 3 64 4 954 3 476 3 4 4
9 0 2 6 193 5 713 3 864 4 423 4 090 3 375 5 127 3 079 3 067
9 450 6 16 5 482 4 192 4 962 4 461 3 1 5 432 3 826 3 64
R , % 
1 405 1 120 1 00 918 872 795 753 777 718 0 72
1 402 1 118 999 9 2 866 794 745 774 717 0 74
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
1,405
1,402
1,396
1,120
1,118
1,114
1, 04
0,999
0,992
0,918
0,912
0,899
0,8 2
0,866
0,856
0,795
0,794
,778
0,753
0,745
0,724
0,777
0,774
0,758
0,718
0,717
0,696
0,672
0,674
0,650
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 ,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,9 3 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,98  0,988 0,989 
,958 ,974 ,97  ,982 ,984 ,985 ,98  ,985 ,98  0,990 
max iR , % 
9, 4  6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3, 64 4,954 3,476 3,4 4 
9,0 2 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6, 16 5,482 4,192 4,962 4,461 3, 1 5,432 3,826 3, 64 
R , % 
1,405 1,120 1,00  ,918 ,872 ,795 ,753 ,777 ,718 0, 72 
1,402 1,118 ,999 ,9 2 ,866 ,794 ,745 ,774 ,717 0, 74 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
,858
1,859
,854
1,459
1,456
1,452
1,312
1,306
1,301
1,191
1,187
1,184
1,133
1,129
1,24
1,082
1,080
1,076
0,986
0,980
0,969
1,098
1,097
1,093
0,962
0,961
0,950
0,903
0,893
0,883
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
1  3 4 5 6 7 8  1 0 
2
adjR  
3 7 7
3 89
958 97 97 982 84 85 98 85 98 0 990
max iR , % 
4 454 21 4 216 95 3 9 3 64 4 954 4 6 4 4
0 2 193 713 3 864 423 090 375 127 079 0 7
9 50 6 16 5 482 4 192 4 96 4 461 3 1 5 432 3 826 3 64
R , % 
5 20 1 00 8 72 5 53 7 8 2
402 8 9 9 2 6 94 45 74 717 74
396 114 0 99 0 8 9 0 856 0 778 724 0 75 696 650
R , % 
8 9 12 91 33 2 6 8 2 90
9 6 6 7 129 80 80 7 61 9
1 854 452 01 84 24 1 0 969 1 093 95 8 3
2 4, 10χ −×  
8 81 82 58 54 6 802 2 90 89
77 6 67 46 42 70 88 74 87 72
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 0 
2
adjR  
4 6 6 6
5 6 7 7 6 7 6 7
0 996 0 997 0 997 0 998 0 9 8 0 997 0 9 8 0 997 0 998 0 989
max iR , % 
3 370 3 269 3 272 3 303 3 196 3 250 3 2 2 3 278 3 40 56
822 716 704 747 648 76 693 54 876 21
2 299 2 370 2 155 2 211 2 13 2 49 2 105 2 865 2 92 6 712
R , % 
80 415 88 69 60 56 48 33 28 4
55 87 62 50 326 324 325 317 302 46
424 358 326 302 28 287 266 270 258 18
R , % 
632 62 533 518 507 51 95 523 9 70
91 515 84 66 450 60 434 85 43 67
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
2,487
2,477
2,458
1,581
1,567
1,547
1,382
1,367
1,344
1,158
1,146
1,127
1,054
1,042
1,021
0,976
0,970
0,958
0,802
0,788
0,759
0,872
0,874
0,869
0,790
0,787
0,760
0,689
0,672
0,644
Альманах клинической медицины. 2016 Февраль; 44 (2): 140–147
143Белоусов А.В., Белянов А.А., Черняев А.П.  Ошибки аппроксимации радиа ьной дозовой функции кобальтовых источников для брахитерапии полиномами 3–5-й степени
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом неопределенности поглощенной дозы
Параметр Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,994
0,995
,996
0,996
0,996
0,997
0,996
0,997
0,997
0,996
0,997
0,998
0,996
0,997
0,9
0,996
0,996
,997
0,997
0,997
0,998
0,996
0,996
0,997
0,997
0,997
0,998
0,989
0,989
0,989
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
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0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
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0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
3,370
2,822
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3,269
2,716
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3,272
2,704
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3,303
2,747
2,211
3,196
2,648
2,130
3,250
2,769
2,349
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3,278
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2,865
3,406
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2,392
6,756
6,721
6,712
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max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
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Рис. 2. Радиальная дозовая функция, рассчитанная при разных объемах вокселей 
 
Таблица 1. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции без учета 
погрешностей 
Параметр Размер вокселя, мм 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 0 
2
adjR  
95 95 95 96 96 96 96 96 96 96
95 96 96 97 97 97 97 97 97 7
0 99 0 997 0 997 0 998 0 98 0 8 0 998 0 98 0 998 0 998
max iR , % 
12,696 725 8 869 8 575 9 268 8 485 7 662 4 276 7 800 7 935
11,828 904 8 646 8 363 8 356 7 802 7 806 089 7 097 7 49
2,496 6 7 1 8 737 8 573 9 207 8 40 7 437 5 9 6 7 60 7 896
R , % 
3 680 527 4 62 4 636 4 641 4 620 4 619 856 4 6 2 4 47
3 609 541 4 5 9 4 607 4 57 4 634 4 641 900 4 15 4 12
3 606 533 4 569 4 638 4 604 4 5 4 609 0 87 4 5 7 4 63
R , % 
4 0 2 16 4 793 4 774 4 766 4 734 4 715 2 8 4 704 4 726
3 980 185 4 766 4 748 4 705 4 751 4 73 387 4 71 4 694
3 978 196 4 737 4 77 4 732 4 700 4 7 5 1 368 4 662 4 713
2 3, 10χ −×  
1 311 0 179 2 024 2 013 2 10 1 86 1 974 106 1 97 1 993
1 269 0 180 2 005 996 967 2 004 1 99 114 1 991 1 980
1,267 0,177 1,986 2,021 1,992 1,972 1,982 0,110 1,951 2,007 
Здесь и в табл. 2–7 в каждой ячейке первое значение соответствует поли ому треть й 
сте ени, втор е – четвертой и третье – пятой 
 
0,031
0,026
0,022
0,026
0,021
0,017
0, 26
0, 20
0,016
0,025
0,019
0,015
0,024
0,019
0,014
0,025
0,020
0,016
0,024
0,017
0,012
0,027
0,023
0,020
0,024
0,018
0,013
2,556
2,570
2,561
Таблица 4. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом неопределенности поглощенной дозы и неопределенности 
положения точки
Параметр Размер вокселя, мм
,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,  1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,9 8 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,9 4 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,98  0,988 0,990 
max iR , % 
9, 45 6, 54 5,721 4,216 4,953 3,993 3, 64 4,954 3,476 3,4  
9,022 6,193 5,713 3,864 4,4 3 4,090 3, 7  5,12  3,079 3,067 
9, 50 6,516 5,482 4,19  4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3, 64 
R , % 
1,405 1,120 1,004 ,9  ,872 ,795 ,753 ,777 ,718 0, 2 
1,402 1,1 8 ,999 ,912 ,866 ,794 ,745 ,774 ,717 0, 74 
1,396 1,114 ,992 ,899 ,856 ,778 ,724 ,758 ,696 0, 50 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
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2
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0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
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0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
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2
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3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
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0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
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0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
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3,370
2,822
2,299
3,111
2,531
2,631
3,128
2,543
1,984
3,147
2,560
2,002
3,042
2,471
1,9
3,059
2,524
2,511
3,150
2,538
1,957
3,002
2,855
3,456
3,406
2,876
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Т блица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки
Параметр Размер вокселя, мм 
0 1 0  0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 
2
adjR  
0 958 0 973 0 978 0 982 0 983 0 985 0 987 0 985 0 987 0 989
0 958 0 9 3 0 978 0 982 0 984 0 985 0 988 0 98 0 988 0 989
958 974 97 982 984 985 98 985 98 0 990
max iR , % 
9 4 6 454 5 721 4 216 4 953 3 993 3 64 4 954 3 476 3 4 4
9 0 2 6 193 5 713 3 864 4 423 4 090 3 375 5 127 3 079 3 067
9 450 6 16 5 482 4 192 4 962 4 461 3 1 5 432 3 826 3 64
R , % 
1 405 1 120 1 00 918 872 795 753 777 718 0 72
1 402 1 118 999 9 2 866 794 745 774 717 0 74
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
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2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
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2
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0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
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max iR , % 
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2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
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0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
,480
,455
,424
0,424
0,397
0,361
0,400
0,372
0,334
0, 82
0, 58
0,308
0,369
0,340
0,29
0,370
0,338
,295
0,361
0,336
0,272
0,356
0,334
0,280
0,328
0,302
0,258
0,338
0,312
0,253
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 ,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0, 87 0,989 
0,958 0,9 3 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,98  0,988 0,989 
,958 ,974 ,97  ,982 ,984 ,985 ,98  ,985 ,98  0,990 
max iR , % 
9, 4  6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3, 64 4,954 3,476 3,4 4 
9,0 2 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6, 16 5,482 4,192 4,962 4,461 3, 1 5,432 3,826 3, 64 
R , % 
1,405 1,120 1,00  ,918 ,872 ,795 ,753 ,777 ,718 0, 72 
1,402 1,118 ,999 ,9 2 ,866 ,794 ,745 ,774 ,717 0, 74 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,632
0,591
0,548
0,566
0,519
0,472
0,539
0,487
0,434
0,521
0,468
0,414
0,509
0,454
0,3 7
0,514
0,465
0,417
0,499
0,437
0,367
0,528
0,487
0,450
0,490
0,430
0,370
0,494
0,422
0,347
2 3, 10χ −×  
0,031 0,026 0,026 0,025 0,024 0,025 0,024 0,027 0,024 2,556 
0,026 0,021 0,020 0,019 0,019 0,020 0,017 0,023 0,018 2,570 
0,022 0,017 0,016 0,015 0,014 0,016 0,012 0,020 0,013 2,561 
 
Таблица 4. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы и неопределенности положения точки
Параметр Размер вокселя, мм 
1  3 4 5 6 7 8  1 0 
2
adjR  
94 95 95 95 95 9 5 9 97 97
5 96 96 96 97 96 97 96 7 7
996 997 997 997 98 7 98 97 99 0 998
max iR , % 
3 370 3 11 128 147 3 042 3 59 150 3 002 6 2 98
2 8 2 2 31 2 543 2 560 2 471 2 524 2 538 2 855 2 7 2 392
2 299 2 631 98 2 002 1 94 2 1 1 9 7 3 456 2 3 2 1 841
R , % 
80 424 00 38 3 9 37 361 356 328 338
455 397 37 358 40 33 36 334 2 312
0,424 0,361 0, 34 0,308 0,299 0,295 ,272 0,280 ,258 ,25  
R , % 
0 632 0 56 0 539 0 521 0 50 0 514 499 0 528 490 4 4
0 591 0 519 0 487 0 468 0 454 0 465 437 0 487 43 422
0 548 0 472 0 434 0 414 0 397 417 367 450 37 347
2 5, 10χ −×  
3 100 2 78 2 595 2 472 2 400 2 4 3 2 345 2 69 2 356 2 347
,627 2,082 2,032 ,9 4 ,840 1, 66 1, 27 2,254 1, 81 1, 66 
2,207 1,665 1,552 1,453 1,366 1,555 1,176 1,922 1,289 1,087 
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3,100
2,627
2,207
2,578
2,082
1,665
2,595
2, 32
1,552
2,472
1, 24
1,453
2,400
1,840
1,366
,473
1,966
1,555
2,345
1,727
1,176
2,694
2,254
1,922
2,356
1,781
1,289
2,347
1,666
1,087
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определения данных коэффициентов методом 
наименьших квадратов. Для удобства сравнения 
строятся кривые 
где ka  – коэффициенты аппроксим ции полин мом требуемой степ ни, а ka∆  – 
погрешности определения данных коэффициентов мет дом наименьших квадратов. Для 
удобства сравнения строятся крив fit fitg g∆ . 
 
Результаты 
На рис. 2 представлена зависимость радиальной дозовой функции от расстояния до центра 
источника при определении поглощенной дозы в слоях толщиной 0,1 мм (k = 1) и 1 мм (k 
= 10). Увеличение размера области интереса приводит к существенному сглаживанию 
кривой, однако при этом – и к заметному искажению формы кривой на малых 
расстояниях. 
Из сводных данных (табл. 1–4), рассчитанных по формулам (3–6) указанными выше 
способами и характеризующих качество аппроксимации полиномами, следует, что 
увеличение области, в которой определяется поглощенная доза, свыше 0,5 мм приводит к 
слабым изменениям качества аппроксимации полиномами 3–5-й степени. Учет обоих 
типов погрешностей приводит к заключению о том, что погрешность определения 
поглощенной дозы играет большую роль, чем погрешность области определения. 
Увеличение степени полинома улучшает качество аппроксимации. 
Вместе с тем кроме качества аппроксимации данной кривой набора экспериментальных 
точек важную роль играет и погрешность определения коэффициентов аппроксимации 
выбранными полиномами. На рис. 3. изображены типичные кривые погрешностей 
аппроксимации, рассчитанные по формуле (7), а в табл. 5 приведены максимальные 
погрешности. Ясно видно, что с точки зрения минимизации возможной погрешности 
аппроксимации наиболее оптимально использование полиномов 3-й степени. Кроме того, 
поскольку минимальная возможная ошибка аппроксимации с учетом всех видов 
погрешностей составляет порядка 10%, тогда как ошибка качества аппроксимации при тех 
же условиях порядка 3%, оптимальным представляется разбиение на минимально 
возможные воксели. И это несмотря на то обстоятельство, что увеличивается 
статистическая погрешность определения поглощенной дозы в вокселях. 
Параметры, характеризующие качество аппроксимации радиальной дозовой функции, 
определенной на фиксированных радиусах при различных размерах вокселя, 
представлены в табл. 6 и 7. Анализ данных показал: без учета погрешностей оптимальным 
среди рассмотренных является размер вокселя 0,2 мм при аппроксимации полиномами 3 и 
4-й степени и 0,4 мм для полиномов 5-й степени. Учет погрешностей приводит к 
аналогичным выводам. Что касается оценки погрешностей аппроксимации, во всех 
случаях наименьшая погрешность аппроксимации свойственна полиномам 3-й степени 
при максимальном отклонении данных аппроксимации от расчетных около 2% и средних 
отклонениях порядка 1% и достигается при минимальном размере вокселя. Сама 
погрешность аппроксимации составляет около 25% на радиусе 10 см без учета 
аппроксимации и 140% с учетом погрешностей аппроксимации. Таким образом, 
погрешность аппроксимации, оцениваемая по формуле (7), оказывает решающее влияние 
на выбор степени полинома аппроксимации. Минимальной погрешностью аппроксимации 
с приемлемым качеством обладают полиномы 3-й степени. При этом качество 
аппроксимации по полному набору данных оптимальнее, чем по фиксированному набору 
радиусов. Несмотря на несколько большее максимальное отклонение кривой 
аппроксимации (3% против 2%), средняя ошибка меньше (0,48% против 0,86%). Авторы 
считают целесообразным при определении качества аппроксимации полностью указывать 
следующий набор данных: размер вокселя, статистическую погрешность определения 
поглощенной дозы во всех вокселях, условия определения коэффициентов аппроксимации 
.
Результаты
На рис. 2 представлена зависимость радиаль-
ной дозовой функции от расстояния до центра 
источника при определении поглощенной дозы 
в  слоях толщиной 0,1  мм (k = 1) и  1  мм (k = 10). 
Увеличение размера области интереса приводит 
к  существенному сглаживанию кривой, однако 
при этом – и к заметному искажению формы кри-
вой на малых расстояниях.
Из сводных данных (табл. 1–4), рассчитанных 
по формулам (3–6) указанными выше способами 
и характеризующих качество аппроксимации по-
линомами, следует, что увеличение области, в ко-
торой определяется поглощенная доза, свыше 
0,5  мм приводит к  слабым изменениям качества 
аппроксимации полиномами 3–5-й степени. Учет 
Таблица 5. Погрешности аппроксимации полиномами 3–5-й степени на радиусе 10 см, %
Тип аппроксимации Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
1 0,87
3,34
13,1
1,12
4,25
16,1
1,33
4,95
18,4
1,50
5,57
20,4
1,67
6,15
22,4
1,81
6,63
23,8
1,90
6,89
24,4
2,12
7,75
27,4
2,25
8,28
29,5
2,31
8,23
28,7
2 2,35
9,83
42,1
2,63
11,03
47,1
2,89
12,14
51,7
3,06
12,82
54,5
3,27
13,68
58,3
3,40
14,21
60,5
3,41
14,29
60,6
3,91
16,50
70,6
3,75
15,71
66,3
3,76
15,68
66,2
3 10,16
42,5
13,36
14,25
59,6
256
17,5
73,3
315
19,9
83,5
358
22,7
95,0
408
24,4
102
434
26,5
111
475
28,1
117
502
30,8
130
557
30,6
129
553
4 10,2
42,3
13,4
858
3624
15606
990
4178
17984
1149
4852
20898
1276
5390
23245
1382
5816
24953
1514
6386
27483
1623
6847
29479
30,3
126,4
540
32,3
136
585
Таблица 6. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой 
функции на фиксированном радиусе без учета погрешностей
Параметр Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,4 0,6
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,976
0,988
0,995
0,994
0,997
0,997
0,995
0,997
0,998
0,985
0,994
0,994
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
ax iR ,  
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R ,  
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R ,  
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
ax iR ,  
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R ,  
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R ,  
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
2,047
1,116
0,813
0,744
0,575
0,546
0,745
0,784
0,269
16,70
13,91
13,18
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
араметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределе ости поглощен ой дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,837
0,586
0,331
0,384
0,243
0,226
0,383
0,286
0,120
2,399
1,964
1,982
Таблица 2. араметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поло ения точки 
араметр Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
ax iR ,  
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R ,  
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,11  0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R ,  
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 4, 10χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. араметры качества аппроксимации рад альной дозовой функции с учетом 
неопределенности погло енной дозы 
араметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
ax iR ,  
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
2,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R ,  
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R ,  
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
1,010
0, 69
0,426
0,434
0,300
0,276
0,430
0,341
0,137
5,183
4,323
4,164
2 3, 10χ −×  
0,031 0,026 0,026 0,025 0,024 0,025 0,024 0,027 0,024 2,556 
0,026 0,021 0,020 0,019 0,019 0,020 0,017 0,023 0,018 2,570 
0,022 0,017 0,016 0,015 0,014 0,016 0,012 0,020 0,013 2,561 
 
Таблица 4. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы и неопределенности пол жения точ и 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,997 0,997 
0,995 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,997 
0,996 0,997 0,997 0,997 0,9 8 0,997 0,98 0,997 0,998 0,998 
max iR , % 
3,370 3,111 3,128 3,147 3,042 3,059 3,150 3,002 3,406 2,986 
2,822 2,531 2,543 2,560 2,471 2,524 2,538 2,855 2,876 2,392 
2,299 2,631 1,984 2,002 1,942 2,511 1,957 3,456 2,392 1,841 
R , % 
0,480 0,424 0,400 0,382 0,369 0,370 0,361 0,356 0,328 0,338 
0,455 0,397 0,372 0,358 0,340 0,338 0,336 0,334 0,302 0,312 
0,424 0,361 0,334 0,308 0,299 0,295 0,272 0,280 0,258 0,253 
R , % 
0,632 0,566 0,539 0,521 0,509 0,514 0,499 0,528 0,490 0,494 
0,591 0,5 9 0,487 0, 68 0,454 0,465 0,437 0,487 0,430 0,422 
0,548 0,472 0,434 0,414 0,397 0,417 0,367 0,450 0,370 0,347 
2 5, 10χ −×  
3,100 2,578 2,595 2,472 2,400 2,473 2,345 2,694 2,356 2,347 
2,627 2,082 2,032 1,924 1,840 1,966 1,727 2,254 1,781 1,666 
2,207 1,665 1,552 1,453 1,366 1,555 1,176 1,922 1,289 1,087 
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12,54
5,898
2, 25
2,155
1, 40
1,062
2,148
1,012
0,874
169
129
121
Таблица 7. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой 
функции на фиксированном радиусе с учетом всех погрешностей
Параметр Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,4 0,6
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 410χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,978
0,989
0,995
0,994
0,997
0,997
0,994
0,997
0,998
0,985
0,993
0,996
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
ax iR ,  
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R ,  
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R ,  
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 410χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
ax iR ,  
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R ,  
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R ,  
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
1,926
1,051
0,768
0,725
0,583
0,534
0,760
0,839
0,382
16,89
14,07
12,96
Таблица 2. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности положения точки 
араметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
max iR , % 
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R , % 
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,118 0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R , % 
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 410χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
max iR , % 
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R , % 
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R , % 
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
0,837
0,579
0,337
0,387
0,245
0,226
0,381
0,292
0,124
2,38
1,97
1,98
Таблица 2. араметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поло ения точки 
араметр Размер вокселя, мм
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,958 0,973 0,978 0,982 0,983 0,985 0,987 0,985 0,987 0,989 
0,958 0,973 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,989 
0,958 0,974 0,978 0,982 0,984 0,985 0,988 0,985 0,988 0,990 
ax iR ,  
9,445 6,454 5,721 4,216 4,953 3,993 3,364 4,954 3,476 3,444 
9,022 6,193 5,713 3,864 4,423 4,090 3,375 5,127 3,079 3,067 
9,450 6,516 5,482 4,192 4,962 4,461 3,491 5,432 3,826 3,664 
R ,  
1,405 1,120 1,004 0,918 0,872 0,795 0,753 0,777 0,718 0,672 
1,402 1,11  0,999 0,912 0,866 0,794 0,745 0,774 0,717 0,674 
1,396 1,114 0,992 0,899 0,856 0,778 0,724 0,758 0,696 0,650 
R ,  
1,858 1,459 1,312 1,191 1,133 1,082 0,986 1,098 0,962 0,903 
1,859 1,456 1,306 1,187 1,129 1,080 0,980 1,097 0,961 0,893 
1,854 1,452 1,301 1,184 1,24 1,076 0,969 1,093 0,950 0,883 
2 410χ −×  
2,487 1,581 1,382 1,158 1,054 0,976 0,802 0,872 0,790 0,689 
2,477 1,567 1,367 1,146 1,042 0,970 0,788 0,874 0,787 0,672 
2,458 1,547 1,344 1,127 1,021 0,958 0,759 0,869 0,760 0,644 
 
Таблица 3. араметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности погло енной дозы 
араметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,995 0,996 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,989 
0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,997 0,998 0,997 0,998 0,989 
ax iR ,  
3,370 3,269 3,272 3,303 3,196 3,250 3,292 3,278 3,406 6,756 
,822 2,716 2,704 2,747 2,648 2,769 2,693 2,854 2,876 6,721 
2,299 2,370 2,155 2,211 2,130 2,349 2,105 2,865 2,392 6,712 
R ,  
0,480 0,415 0,388 0,369 0,360 0,356 0,348 0,333 0,328 5,644 
0,455 0,387 0,362 0,350 0,326 0,324 0,325 0,317 0,302 5,646 
0,424 0,358 0,326 0,302 0,287 0,287 0,266 0,270 0,258 5,618 
R ,  
0,632 0,562 0,533 0,518 0,507 0,510 0,495 0,523 0,490 5,670 
0,591 0,515 0,484 0,466 0,450 0,460 0,434 0,485 0,430 5,667 
0,548 0,472 0,431 0,411 0,392 0,413 0,363 0,449 0,370 5,635 
1,015
0, 70
0,428
0,433
0,30
0,277
0,430
0,351
0,154
5,25
4,37
4,11
2 310χ −×  
0,031 0,026 0,026 0,025 0,024 0,025 0,024 0,027 0,024 2,556 
0,026 0,021 0,020 0,019 0,019 0,020 0,017 0,023 0,018 2,570 
0,022 0,017 0,016 0,015 0,014 0,016 0,012 0,020 0,013 2,561 
 
Таблица 4. Параметры качества аппроксимации радиальной дозовой функции с учетом 
неопределенности поглощенной дозы и неопределенности пол жения точ и 
Параметр Размер вокселя, мм 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
2
adjR  
0,994 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,997 0,997 
0,995 0,996 0,996 0,996 0,997 0,996 0,997 0,996 0,997 0,997 
0,996 0,997 0,997 0,997 0,9 8 0,997 0,98 0,997 0,998 0,998 
max iR , % 
3,370 3,111 3,128 3,147 3,042 3,059 3,150 3,002 3,406 2,986 
2,822 2,531 2,543 2,560 2,471 2,524 2,538 2,855 2,876 2,392 
2,299 2,631 1,984 2,002 1,942 2,511 1,957 3,456 2,392 1,841 
R , % 
0,480 0,424 0,400 0,382 0,369 0,370 0,361 0,356 0,328 0,338 
0,455 0,397 0,372 0,358 0,340 0,338 0,336 0,334 0,302 0,312 
0,424 0,361 0,334 0,308 0,299 0,295 0,272 0,280 0,258 0,253 
R , % 
0,632 0,566 0,539 0,521 0,509 0,514 0,499 0,528 0,490 0,494 
0,591 0,5 9 0,487 0,468 0,454 0,465 0,437 0,487 0,430 0,422 
0,548 0,472 0,434 0,414 0,397 0,417 0,367 0,450 0,370 0,347 
2 50χ −×  
3,100 2,578 2,595 2,472 2,400 2,473 2,345 2,694 2,356 2,347 
2,627 2,082 2,032 1,924 1,840 1,966 1,727 2,254 1,781 1,666 
2,207 1,665 1,552 1,453 1,366 1,555 1,176 1,922 1,289 1,087 
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12,67
5,966
2, 90
1,690
0,816
0,686
2,148
,9 2
0,720
173
132
131
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обоих типов погрешностей приводит к заключе-
нию о том, что погрешность определения погло-
щенной дозы играет бόльшую роль, чем погреш-
ность области определения. Увеличение степени 
полинома улучшает качество аппроксимации.
Вместе с  тем кроме качества аппроксимации 
данной кривой набора экспериментальных точек 
важную роль играет и погрешность определения 
коэффициентов аппроксимации выбранными 
полиномами. На рис. 3. изображены типичные 
кривые погрешностей аппроксимации, рассчи-
танные по формуле (7), а в табл. 5 приведены мак-
симальные погрешности. Ясно видно, что с точки 
зрения минимизации возможной погрешности 
аппроксимации оптимально использование по-
линомов 3-й степени. Кроме того, поскольку ми-
нимальная возможная ошибка аппроксимации 
с  учетом всех видов погрешностей составляет 
порядка 10%, тогда как ошибка качества аппрок-
симации при тех же условиях – порядка 3%, оп-
тимальным представляется разбиение на мини-
мально возможные воксели. И  это несмотря на 
то обстоятельство, что увеличивается статисти-
ческая погрешность определения поглощенной 
дозы в вокселях.
Параметры, характеризующие качество ап-
проксимации радиальной дозовой функции, 
определенной на фиксированных радиусах при 
различных размерах вокселя, представлены 
в  табл. 6 и  7. Анализ данных показал: без учета 
погрешностей оптимальным среди рассмотрен-
ных является размер вокселя 0,2 мм при аппрок-
симации полиномами 3-й и 4-й степени и 0,4 мм 
для полиномов 5-й  степени. Учет погрешностей 
приводит к аналогичным выводам. Что касается 
оценки погрешностей аппроксимации, во всех 
случаях наименьшая погрешность свойствен-
на полиномам 3-й  степени при максимальном 
отклонении данных аппроксимации от расчет-
ных около  2% и  средних отклонениях поряд-
ка  1% и  достигается при минимальном размере 
вокселя. Сама погрешность аппроксимации со-
ставляет около  25% на радиусе  10  см без учета 
аппроксимации и  140% с  учетом погрешностей 
аппроксимации. Таким образом, погрешность 
аппроксимации, оцениваемая по формуле (7), 
оказывает решающее влияние на выбор степени 
полинома аппроксимации. Минимальной по-
грешностью аппроксимации с  приемлемым ка-
чеством обладают полиномы 3-й  степени. При 
этом качество аппроксимации по полному набо-
ру данных оптимальнее, чем по фиксированному 
набору радиусов. Несмотря на несколько большее 
максимальное отклонение кривой аппрокси-
мации (3%  против  2%), средняя ошибка меньше 
(0,48%  против  0,86%). Авторы считают целесо-
образным при определении качества аппрокси-
мации полностью указывать следующий набор 
данных: размер вокселя, статистическую погреш-
ность определения поглощенной дозы во всех 
вокселях, условия определения коэффициентов 
аппроксимации (с учетом погрешностей или без), 
а также приводить оценки возможных погрешно-
стей аппроксимации. 
Заключение
В настоящей работе детально исследована зави-
симость качества аппроксимации радиальной 
дозовой функции кобальтовых источников для 
брахитерапии, определенная по данным компью-
терного эксперимента полиномами 3-й  степени. 
Показано, что качество аппроксимации суще-
ственным образом зависит не только от статисти-
ческой погрешности определения поглощенной 
дозы, которая в теории может быть сделана сколь 
угодно малой величиной, но и  от размера обла-
сти, в  которой определяется поглощенная доза. 
Качество аппроксимации повышается с  умень-
шением размера области. Это свидетельству-
ет о  том, что выбранной статистики достаточно 
для определения радиальной дозовой функции. 
Качество аппроксимации с учетом погрешностей 
определения функции выше при определении по 
полному набору данных, а не на фиксированном 
радиусе.
Оптимальным выбором для аппроксимации 
радиальной дозовой функции представляются по-
линомы 3-й степени, по крайней мере в том случае, 
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Рис. 3. Типичный вид погрешности аппроксимации экспериментальных данных 
полиномами 3–5-й степени
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Errors in fitting radial dose function of Cobalt 
sources for brachytherapy with 3-5 degree 
polynomials
Background: Providing quality insurance for ra-
diation therapy implies high level of precision for 
determining absorbed dose, and therefore high 
level of precision for fitting radial dose function. 
3-5  degree polynomials provide required preci-
sion, however, uncertainty of their coefficients 
may cause substantial errors. Aim: To investigate 
dependence of errors of calculating radial dose 
function with consideration of uncertainty of co-
efficients from different degrees of fitting polyno-
mial. Materials and methods: Calculations were 
performed with software package GEANT4.9.6. 
Geometry and materials of the source correspond 
to the model BEBIGCo0.A86. Spectral structure of 
the source corresponds to the NuDat 2.6 database. 
Statistical processing was done using nonlinear 
least-square method. Results: Values of the radial 
dose function of Cobalt source for brachytherapy 
were calculated for given geometry. Conducted 
comparison of precisions of 3 to 5 degree poly-
nomial approximations and possible uncertain-
ties of results of radial dose function calculations. 
Conclusion: Withrequired precision of 25% and 
higher at the radius of 10 cm the optimal choice 
for radial dose approximation is the 3rd degree 
polynomial.
Key words: approximation, brachytherapy, cobalt, 
radial dose function
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если необходимо достичь неопределенности ап-
проксимирующей функции в  25% и  менее на ра-
диусе 10 см. При определении радиальной дозовой 
функции, рассчитанной по конкретным радиусам, 
целесообразно указывать в  публикациях размер 
области. Требуется также приводить не только 
параметры аппроксимации, но и  погрешности 
их определения с четким указанием всего набора 
сведений, однозначно определяющих способ и ус-
ловия вычисления параметров. При вычислении 
поглощенной дозы на системах планирования 
с  предустановленными аппроксимирующими 
функциями в виде полиномов 5-й степени необхо-
димо иметь в виду, что на расстояниях более 10 см 
от источника неопределенность вычисления по-
глощенной дозы может достигать 102–10⁵%. 
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